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Ändrad kalibrering för ALP 
gäller från den 27 november 2025 

 

 

Den 27 november 2025 införs en ny kalibreringsmetod för S-ALP vilket ger ca 4–5 % lägre 

mätvärden än tidigare. 

 

Förändringen görs för att harmonisera metodens mätvärden med andra ALP-metoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid frågor kontakta SYNLAB tel: 010 251 42 00 
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